


产品 描述

All-in-OneTM qPCR Mix 基于 SYBR Green 染料的实时定量 PCR 试剂

All-in-OneTM qPCR Primers 高特异、高灵敏度的基因特异验证引物

RNAzol® RT RNA Isolation Reagent 简便快速分离 mRNA、microRNA 和总 RNA

ExProfileTM Gene qPCR Arrays 预制和定制的基因表达量定量检测阵列

All-in-OneTM miRNA qRT-PCR Detection Kits 精确、特异的 miRNA 表达量定量检测试剂盒

All-in-OneTM miRNA qPCR Primers 高特异、高灵敏度的 miRNA 特异验证引物

miProfileTM miRNA qPCR Arrays 预制和定制的 miRNA 表达量定量检测阵列

OmicsLinkTM Expression-Ready ORF cDNA Clones 多功能多应用的即用型表达克隆



组份 体积 储存条件

200 U/µl 
M-MLV Reverse Transcriptase 
(RNase H-)

1 × 20 µl
3×（1 × 20）µl -20℃ 至少保存12个月，请注意避免反复冻融

5 × RT Reaction Buffer 1 × 100 µl
3×（1 × 100）µl -20℃ 至少保存12个月，请注意避免反复冻融

25 U/µl RNase Inhibitor 1 × 20 µl
3×（1 × 20）µl -20℃ 至少保存12个月，请注意避免反复冻融

25 mM dNTP 1 × 20 µl
3×（1 × 20）µl -20℃ 至少保存12个月，请注意避免反复冻融

60 µM Oligo (dT)18
1 × 20 µl
3×（1 × 20）µl -20℃ 至少保存12个月，请注意避免反复冻融 

250 µM Random Primer 1 × 20 µl
3×（1 × 20）µl -20℃ 至少保存12个月，请注意避免反复冻融

ddH2O(RNase and DNase free) 1 × 1 ml
3×（1 × 1）ml -20℃ 至少保存12个月，请注意避免反复冻融



混合液组份 体积 质量或25ul终浓度

Total RNA 
或者poly A RNA      

1 μg
10 ng

250 μM Random Primer 1 μl 10 μM

60 µM Oligo (dT)18 1 μl 2.4 μM

ddH2O (RNase/DNase free) 补水至13 μl

反应液组份 体积 终浓度

RNA-Primer Mix                 13 μl

5 × RT Reaction Buffer       5 μl 1×

25 mM dNTP 1 μl 1 mM

25 U/μl RNase Inhibitor 1 μl 1 U/μl

200 U/μl M-MLV RTase 1 μl 8 U/μl

ddH2O (RNase/DNase-free) 补水至终体积25 μl  





异常现象 原因

没有或几乎没有产
物

RNA模板降解

RNA的质量是cDNA合成的关键因素。在准备RNA样品全过程
中，需要穿上工作服、戴上口罩和手套，小心仔细地按照选
择的RNA提取流程进行操作，使用RNA级的试剂和耗材。提
取分离的RNA需用变性凝胶电泳检测质量。

RNA模板中含有抑制剂

RNA模板中的微量抑制剂（例如胍盐）会抑制cDNA合成。用
无水乙醇重新沉淀RNA并用75%乙醇洗涤沉淀。

高G-C含量模板或者二级结构阻碍反应

RT反应前需要准备RNA-Primer混合液。在PCR反应中添加反
应优化剂，例如DMSO、甜菜碱等。

产物长于目的片段

PCR模板中有基因组DNA存在。在RT反应前使用DNase I消
化DNA，设计跨内含子引物或者侧翼序列引物，以避免扩增
出基因组DNA序列。 
扩增出错误的片段，请优化PCR反应条件。
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